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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ;
• Μια ψηφιακή εικόνα χαρακτηρίζεται από µια τρισδιάστατη συνάρτηση f(x,y,z) όπου τα x,

y, z συµβολίζουν τις συντεταγµένες ενός σηµείου στον χώρο και µε f συµβολίζεται η 
ένταση ή η τιµή της χρωµατικής πυκνότητας στο σηµείο (x, y, z) – τιµή που παίρνει η 
συνάρτηση.

• Οι ψηφιακές εικόνες αποτελούνται από pixels (voxels) [στοιχειώδεις πληροφορίες 
εικόνας]
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
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ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
• Ακτινογραφίες

• Υπέρηχοι

• Υπολογιστική τοµογραφία

• Mαγνητική τοµογραφία

• Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων

• Τοµογραφία εκποµπής φωτονίου
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ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
• Η λειτουργία ενός ιατρικού απεικονιστικού συστήµατος στηρίζεται κυρίως στην λήψη και 

ψηφιοποίηση της πληροφορίας για την περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνισή της: 

• Η συσκευή λήψης µπορεί να είναι:

• η συσκευή λήψης ενός σπινθηρογράφου (γ-κάµερα)

• το gantry ενός αξονικού ή µαγνητικού τοµογράφου

• ο ηχοβολέας ενός υπερηχογράφου

• η συσκευή λήψης ενός µικροσκοπίου, κ.λ.π.

• Αυτοί είναι οι µετατροπείς που µετασχηµατίζουν τις διάφορες µορφές ακτινοβολίας (π.χ. 
γ, χ, κ.α.) σε αναλογικά ηλεκτρικά σήµατα.
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Φάσµα
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Ψηφιοποίηση
• Η διαδικασία ψηφιοποίησης, µετατρέπει τα αναλογικά σήµατα εξόδου της συσκευής 

λήψης σε ψηφιακή µορφή, κατάλληλη για την αποθήκευσή τους στον Η/Υ 
(δειγµατοληψία, κβαντισµός). 

• Επιτελείται από τον ADC (Analog to Digital Converter) και αποτελεί τµήµα της 
διασύνδεσης µεταξύ της συσκευής λήψης και του Η/Υ. 

Παρατήρηση:
• Ο σχεδιασµός της συσκευής λήψης και ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε τον Η/Υ είναι 

διαφορετικός για κάθε απεικονιστικό σύστηµα, αλλά έχει ένα κοινό στόχο.

• Στόχος: Μετατροπή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας διαµέσου του σώµατος του 
ασθενούς σε ένα δισδιάστατο (τρισδιάστατο) ψηφιακό σήµα, τη λεγόµενη ψηφιακή 
εικόνα, και την καταχώρηση της εικόνας στη µνήµη του Η/Υ.
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Χαρακτηριστικά Εικόνας (1/2)
• Όπως έχουµε ήδη πει, µια ψηφιακή εικόνα χαρακτηρίζεται από µια τρισδιάστατη 

συνάρτηση f(x,y,z) όπου τα x,y,z συµβολίζουν συντεταγµένες στον χώρο και µε f 
συµβολίζεται η ένταση ή η τιµή της χρωµατικής πυκνότητας στο σηµείο (x,y,z). 

• Η αριθµητική τιµή f(x,y,z) είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας µε 
τον ανθρώπινο ιστό και αναπαρίσταται (απεικονίζεται) σε µια οθόνη από ένα σηµείο 
συγκεκριµένης έντασης (φωτεινότητας).

• Αυτό το σηµείο αποτελεί και τη στοιχειώδη πληροφορία µιας ψηφιακής εικόνας και 
καλείται pixel (picture element) [voxel (volume element)]
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Ποιότητα Εικόνας (2/2)
• Η ποιότητα της ψηφιακής εικόνας είναι τόσο καλή όσο πιο καλά φαίνεται η συγκεκριµένη 

πληροφορία που αναζητείται στην εικόνα από τον ακτινοδιαγνώστη.

• Είναι αναγκαίο να ορισθεί µε αντικειµενικά χαρακτηριστικά η ποιότητα της εικόνας ώστε 
να καταστεί δυνατή η εκτίµηση της ποιότητας της εικόνας που παράγεται από ένα ιατρικό 
απεικονιστικό σύστηµα ή µια τεχνική επεξεργασίας εικόνας.
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Παράµετροι Ποιότητας Εικόνας
• Η ποιότητα της ιατρικής εικόνας εξαρτάται από τρεις παραµέτρους: 

• την οξύτητα (sharpness)

• την αντίθεση (contrast)

• τον θόρυβο (noise)
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Οξύτητα Εικόνας
• Η οξύτητα εικόνας (image sharpness) αφορά κυρίως την δυνατότητα να διακριθεί η 

λεπτοµέρεια σε µια εικόνα. 

• Η υποβάθµιση της λεπτοµέρειας της εικόνας ή το λεγόµενο «θάµπωµα» (blurring) είναι 
κυρίως αποτέλεσµα της κρουστικής απόκρισης του απεικονιστικού συστήµατος (Point 
Spread Function (PSF)). Η PSF περιγράφει την αντίδραση ενός απεικονιστικού 
συστήµατος σε ένα σηµειακό σήµα ή αντικείµενο
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Χωρική Διακριτική Ικανότητα
• Η ποιότητα εικόνας εκτιµάται από την χωρική διακριτική ικανότητα της εικόνας (image

spatial resolution).

• Αυτή ορίζεται ως η ικανότητα του απεικονιστικού συστήµατος να διακρίνει (δηλ. να 
απεικονίσει µε ευκρίνεια) δυο µικρά υψηλού κοντράστ µε το περιβάλλον (δηλ. φωτεινά) 
σηµεία που απέχουν µικρή απόσταση µεταξύ τους. 
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Ποσοτικοποίηση Χωρικής Διακριτικής Ικανότητας 
• Ποσοτικά, η χωρική ευκρίνεια καθορίζεται από τη µικρότερη απόσταση µεταξύ 2 σηµείων 

που αυτά µπορούν να διακριθούν ευκρινώς ή από την PSF (Point Spread Function) που 
καθορίζεται από το µέγεθος FWHM (Full Width at Half Maximum). 

• Επίσης η χωρική ευκρίνεια µπορεί να καθοριστεί από την LSF (Line Spread Function), 
που δίνει τον αριθµό των διακριτών γραµµών ανά cm, ή από την MTF (Modulation
Transfer Function) που είναι ο διακριτός µετασχηµατισµός Fourier (DFT) της PSF του 
απεικονιστικού συστήµατος [PSF -> spatial domain, MTF -> frequency domain]
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PSF
• Το παρακάτω σχήµα δίνει το νόηµα της PSF και δείχνει την απόσταση FWHM, που 

είναι η οριακή απόσταση µεταξύ 2 φωτεινών σηµείων ώστε αυτά να µπορούν να 
είναι διακριτά. 
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Αντίθεση – CONTRAST
• Το contrast της εικόνας (image contrast) αφορά την ικανότητα διάκρισης λεπτοµέρειας 

εικόνας που βρίσκεται σε χαµηλό contrast µε τον περιβάλλοντα ιστό. 

• Είναι η ικανότητα του απεικονιστικού συστήµατος να ανιχνεύει µικρές µεταβολές στην 
ένταση ακτινοβολίας και να απεικονίζει αυτές τις µεταβολές. Μια πηγή υποβάθµισης του 
κοντράστ είναι η παρουσία θορύβου στην εικόνα. 
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Εκτίµηση Αντίθεσης
• Για την εκτίµηση του κοντράστ εικόνας χρησιµοποιείται ο όρος αντιθετική ευκρίνεια 

(contrast resolution) και ορίζεται σαν η µικρότερη διακριτή διαφορά έντασης µεταξύ µίας 
µικρής επιφάνειας της εικόνας (συγκεκριµένου σχήµατος και µεγέθους) και του 
περιβάλλοντος ιστού. 

• Το κοντράστ ποσοτικοποιείται από τη σχέση:

% 100area background

background

I I
contrast

I
-

= ´ Background

Object

24



Θόρυβος
• Ο θόρυβος της εικόνας (image noise) είναι στατιστικός και το µέγεθός του εξαρτάται από 

την ένταση του σήµατος. Προσεγγιστικά µπορεί να θεωρηθεί σαν προσθετικός στο σήµα.

• Η συνεισφορά του θορύβου σε κάθε pixel της εικόνας δεν είναι γνωστή αλλά µια ολική 
εκτίµηση της συνεισφοράς του θορύβου στην εικόνα µπορεί να εκτιµηθεί από:

• Την τυπική απόκλιση (standard deviation) του µεγέθους του σήµατος σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή της εικόνας µε σχετικά σταθερή ένταση.

• Το φάσµα ισχύος του θορύβου (noise power spectrum), το οποίο προσεγγιστικά 
µπορεί να εκτιµηθεί από τις υψηλές συχνότητες της εικόνας όπου ο λόγος σήµατος 
προς θόρυβο είναι µικρός. 
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Θόρυβος στην Υπολογιστική Τοµογραφία
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Στόχοι Μεθοδολογιών Επεξεργασίας Εικόνων
• Εξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας από ένα σύνολο πολυδιάστατων 

δεδοµένων που περιλαµβάνουν µια δοµή ή ένα σύνολο δοµών ενδιαφέροντος
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Δειγµατοληψία
• Με τη δειγµατοληψία τα αναλογικά σήµατα µετατρέπονται σε σήµατα διακριτού χρόνου.

• Στην περίπτωση που δεν ακολουθήσουµε το θεώρηµα δειγµατοληψίας εισάγουµε 
παραµόρφωση στο σήµα µας (φαινόµενο aliasing) 
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Κβαντισµός
• Η συνεχής τιµή ενός pixel στρογγυλεύεται σε µια τιµή που αναπαρίσταται από τον 

δυαδικό κώδικα που επιλέγουµε. Π.χ. βάθος χρώµατος µε k bits δίνει 2k τιµές για κάθε 
pixel.
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• Γενικά σε Διτονικές (bitonal) εικόνες έχουµε 1 bit για κάθε pixel (0 για µαύρο και 1 για άσπρο).

• Σε εικόνες συνεχούς τόνου έχουµε ένα ή περισσότερα bits για κάθε pixel. Για εικόνες σε 
κλίµακες γκρίζου (gray scale) 

• Π.χ. Εάν η εικόνα έχει 6 bits τότε σε κάθε pixel αντιστοιχούν 64 τιµές

• (000000  …. 111111)

• Μαύρο         Άσπρο
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RESOLUTION
• Χωρική διακριτική ικανότητα:

• Α) Πόσο καλά µπορούν να διακρίνονται γειτονικά σηµεία

• Β) Για ψηφιακές εικόνες #pixels/περιοχή εικόνας στον πραγµατικό χώρο
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Διακριτική Ικανότητα Αντίθεσης
• A) Πόσο καλά διακρίνονται διάφορες εντάσεις

• B) Για ψηφιακές εικόνες bits/pixels

34



HISTOGRAM STRETCHING

35



Παράδειγµα Εφαρµογής HISTOGRAM STRETCHING
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Ιστόγραµµα Έγχρωµης Εικόνας (2D)

37



Ιστόγραµµα Έγχρωµης Εικόνας (3D)
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Βελτίωση Ποιότητας Εικόνας
• Σηµειακή επεξεργασία µε βάση µόνο την χρωµατική πυκνότητα µεµονωµένων στοιχείων 

εικόνας

• Χρήση κατάλληλων χωρικών φίλτρων (κυρίως για εξάλειψη του θορύβου)

• Εφαρµογή τεχνικών διαφόρισης για ενίσχυση λεπτοµερειών 

Με στόχο:
• Εξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας από ένα σύνολο πολυδιάστατων 

δεδοµένων που περιλαµβάνουν µια δοµή ή ένα σύστηµα δοµών ενδιαφέροντος
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
• Ο σκοπός των τεχνικών αναβάθµισης εικόνας είναι η κατάλληλη επεξεργασία της µήτρας της 

ιατρικής εικόνας ώστε το αποτέλεσµα, δηλαδή η επεξεργασµένη εικόνα, να είναι ποιοτικά 
ανώτερη από την αρχική στο απεικονιστικό σύστηµα του ακτινοδιαγνώστη. 

• Έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από τεχνικές αναβάθµισης εικόνας που η εκάστοτε εφαρµογή 
τους εξαρτάται από το συγκεκριµένο πρόβληµα που προσπαθεί να διερευνήσει ο διαγνώστης. 

• Οι τεχνικές αναβάθµισης εικόνας αποσκοπούν στην ελάττωση της επίδρασης που έχουν οι 
διάφορες πηγές υποβάθµισης εικόνας π.χ. ο θόρυβος προσδίδει µια κοκκώδη υφή στην εικόνα 
υποβαθµίζοντάς την.

• Υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες τεχνικών αναβάθµισης εικόνας, ανάλογα µε το επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα:
• Λείανση Εικόνας (Image Smoothing), για την καταστολή του θορύβου.
• Όξυνση εικόνας (Image Sharpening), για την ελάττωση του θολώµατος (blurring) ή 

ασαφοποίησης της εικόνας από την PSF του συστήµατος.
• Αύξηση Αντίθεσης Εικόνας (Gray-scale and Histogram Modification) για αύξηση του 

contrast της εικόνας. 
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IMAGE SMOOTHING
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(a) Original 
(b) Image smoothed with a Gaussian filter
(c) Image filtered with a median filter



IMAGE SHARPENING
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Αύξηση Αντίθεσης Εικόνας
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Βιβλιογραφία
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• ‘Digital Image Processing’ R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Addison-Wesley Publishing 
Company

• Α. Δασκαλάκης, Διδακτορική Διατριβή


